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PANSTWOWY POWIATOWY R&wio @_\_QL
INSPEKTOR SANITARNY ?(,S}
w Krakowie :

Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o0.0.
ul. Krakowska 85
32-065 Krzeszowice

Pismo z dnia: Znak: Nasz Znak: Data:
9 listopada 2020 r. 53/PW/11/20 HK—434-76/20 28 grudnia 2020 r.

(uzupetnienie z dnia 16 grudnia 2020 r.)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 12 ust. 4 , art. 12a
ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowagdzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028), § 9 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. 2017 r. poz. 2294 ze zm. ) oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (.
Dz. U z 2020 r. poz. 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 listopada 2020 r. Prezesa
Wodociggow i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o0.0. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice
o zatwierdzenie na rok 2021 udokumentowanego systemu jakosci prowadzonych badan
wody

zatwierdza na rok 2021
udokumentowany system jakosci prowadzonych badan wody, zgodny z wymogami
zawartymi w aktualnej normie PN-EN ISO/IEC 17025, w Laboratorium Wodociagéw
i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o0.0. zlokalizowanym w Krzeszowicach przy
ul. Stanistawa Czycza 2 w zakresie pobierania préobek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi oraz badanych parametrow, tj:.

L.p. | Nazwawskaznika | Numer metody Tytut metody
Bakterie grupy coli o o . .
1. (NPL) PN-EN ISO Jakos$c¢ wody - Oznaczanie ilo$ciowe Escherichia coli
= , 9308-2:2014-06 | i bakterii z grupy coli. Cze$¢ 2: Metoda najbardziej
2, Escherichia coli prawdopodobnej liczby
(NPL)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Krakéw, ul. Makuszynskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,

12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Administratora i uprawnieniach osob, ktérych dane sa przetwarzane dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie.




PN-EN ISO

Jakos¢ wody - Oznaczanie ilosciowe Escherichia coli

S akteris gnypy ol 9308-1:2014- | bakterii z grupy coli. Czes¢ 1: Metoda filtracji
o . 12/A1:2017-04 membranowej do badania wdd o matej ilosci
4, Escherichia coli . .
mikroflory towarzyszgcej
s | | Pederows | ENEOTER. | e fl
" | katowe/Enterokoki 2:2004 YCN. L2SC 2. ]
membranowej
Ogolna liczba
6. mikroorganizmow w Jakosc¢ wody. Oznaczanie ilosciowe
36+2°C PN-EN ISO mikroorganizmow zdolnych do wzrostu. Okreslanie
Ogolna liczba 6222:2004 ogolnej liczby kolonii metodg posiewu na agarze
7. mikroorganizmow w odzywczym
22+2°C
a | Poewdomonss | BNENISO |t
) aeruginosa 16266:2009 9 " ]
membranowej
9 Y PN-EN ISO Jakosc¢ wody. Oznaczanie pH
’ P 10523:2012 (metoda potencjometryczna)
Przewodnos$é Jakos¢ wody.
. PN-EN . iy g PP
10. | elektryczna wiasciwa 278881999 Oznaczanie przewodnosci elektrycznej wtasciwej
w25°C ' (metoda konduktometryczna)
11 Metnoss PN-EN ISO Jakoé¢ wody - Oznaczanie metnosci - Czesé 1:
) € 7027-1:2016-09 Metody ilosciowe (metoda nefelometryczna)
PN-EN ISO
12 S 7887:2012 Jakosc wody. Badanie i oznaczanie barwy(metoda
) +Ap1:2015-06 spektrofotometryczna)
Metoda C
13, Smak PB-11/PCh Oznaczanie smaku i zapachu (metoda
organoleptyczna)
Oznaczanie smaku i zapachu (metoda
14. Zapach PB-11/PCh
organoleptyczna)
15. Chior wolfiy PB-8/PCh Oznaczanie chloru wolnego (metoda
spektrofotometryczna)
16. e PB-6/PCh Oznaczenie jonu amonowego (metoda
spektrofotometryczna)
17 Azolany PB-9/PCh Oznaczenie azotanéw (metoda
spektrofotometryczna)
0 . -
18. o PB-7/PCh znaczenie azotynéw (metoda
spektrofotometryczna)
. ie z o]
19. Folaza outlne PB-2/PCh Oznaczenie zelaza ogdlnego (metoda
spektrofotometryczna)
20. Mangan PB-3/PCh Oznaczenie manganu (metoda
spektrofotometryczna)
Indeks
21 nadmanganianowy/ PN-EN ISO Jakos¢ wody - Oznaczanie indeksu
’ Utlenialnosé z 8467:2001 nadmanganianowego (metoda miareczkowa)
KMnO4
29 TSrISE SabIRa PN-1SO Jakos¢ wody - Oznaczanie sumarycznej zawartosci
) g 6059:1999 wapnia i magnezu - Metoda miareczkowa z EDTA
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PN-77 C- Sy .

23. Temperatura 045841977 Woda i Scieki - Pomiar temperatury

Pob: - sbek
SRS probfe Jakos¢ wody — Pobieranie probek — Czesé 5:
wody do badan PN-ISO 5667- . . .

24, . ) Wytyczne dotyczace pobierania probek wody do
arganglepiycanyer | 20110 icia ze stacji uzdatniania i z systemoéw dystrybucji
fizykochemicznych . P ) ania iz systemow dystrybucyl
Pobieranie probek | o\ £\ 150 Jakosé wody — Pobieranie prébek do analiz

25, wody do badan . . .

. . . 19458:2007 mikrobiologicznych
mikrobiologicznych

Uzasadnienie

W dniu 13 listopada 2020 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie wptynat wniosek Prezesa Wodociggow i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.0.

ul.

Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice (uzupetniony o dokumentacje w dniu

16 grudnia 2020 r.) w sprawie zatwierdzenia udokumentowanego systemu jakosci
prowadzonych badan wody w Laboratorium Wodociggéw i Kanalizacji Krzeszowice
Sp. z 0.0. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice na rok 2021, w zakresie parametrow
okreslonych w ww. wniosku .

Do wniosku dotgczono nastepujace dokumenty:

Wykaz parametréw fizykochemicznych i parametréw mikrobiologicznych wraz
z metodami badawczymi;

Charakterystyka metod badawczych;

Badania miedzylaboratoryjne SILESIALAB 2019 r. (Il Runda);

Badania biegtosci program QWAS — badania mikrobiologiczne;

Przyktadowe sprawozdanie z badan;

Wykaz 0sdb posiadajgcych uprawnienia do autoryzacii;

Dokumenty z monitorowania poprawnosci wykonywanych badan:

Lista pracownikéw WiK Krzeszowice Sp. z 0.0 upowaznionych do pobierania probek
wody wraz z zaswiadczeniami udziatu w szkoleniu pobierania probek wody do badan
fizykochemicznych i mikrobiologicznych

Zestaw wynikow i oceny badan biegtosci.

Zgodnie z art. 12a ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw oraz z § 9 ust. 1. rozporzgdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, na
wniosek Prezesa Wodociggébw | Kanalizacji Krzeszowice pracownik Oddziatu
Laboratoryjnego Badania Wody Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie przy ul. Pradnickiej 76 przeprowadzit analize dokumentacji przekazanej w dniu
13 listopada 2020 r. (uzupetnionej o dokumenty w dniu 16 grudnia 2020 r.).

W dniu 17 grudnia 2020 r. do tut. Organu wplyneto pismo Matopolskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego wraz z protokotem z przegladu dokumentacji
wskazanego laboratorium (zatgcznik nr 1).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, majgc na uwadze zgromadzong
dokumentacje w ww. sprawie oraz biorgc pod uwage wyniki z przeprowadzonych analiz
dokumentacji uznat, ze przedstawiony system jakosci prowadzonych badan wody jest
zgodny z wymaganiami zawartymi w aktualnej normie PN-ENISO/IEC 17025 i orzekt jak w
sentencji.
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Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Matopolskiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego z siedzibg w Krakowie (ul. Pradnicka 76) za
posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Z dniem
dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W korespondencji nalezy powotywac sie na numer niniejszej decyzj.

Zastepca Pifetwaowego Powiatowego
Inspektord SHnitarnego w Krakowie

mgr inz §razyna Stachowicz

Zatgcznik:
- pismo MPWIS z dnia 17 grudnia 2020 r. LW.9011.2.7.2020 wraz z zatacznikiem nr 1

wyk: Barbara Paluch tel. 12 412 34 41 wew. 113
Otrzymuja:

(D Adresat +zatacznik
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