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! DECYZJA Nr.22921

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, na podstawie art. 12 ust. 4,
art. 12a ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.), § 9 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294 ze zm. ) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
29 listopada 2021 r. Prezesa Wodociggébw i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.o.
ul. Krakowska 85, 32-065 Krzeszowice w sprawie =zatwierdzenia na rok 2022
udokumentowanego systemu jakosci prowadzonych badan wody

zatwierdza na rok 2022

udokumentowany system jakosci prowadzonych badan wody, zgodny z wymogami
zawartymi w aktualnej normie PN-EN ISO/IEC 17025, w Laboratorium Wodociagow
i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o0.0. zlokalizowanym w Krzeszowicach przy
ul. Stanistawa Czycza 2, w zakresie pobierania prébek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi oraz badanych parametréw tj.: '

L.p. | Nazwa wskaznika Numer metody Tytul metody
Bakterie grupy coli Jakos¢ wody - Oznaczanie ilosciowe
1. (NPL) Escherichia coli i bakterii z grupy coli.
PN-EN ISO 9308- Czes¢ 2: Metoda najbardziej
2:2014-06 prawdopodobnej liczby

Escherichia coli
(NPL)
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Jakos¢ wody - Oznaczanie ilosciowe

3. Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308- L . N
gy col _ N ! _308 Escherichia coli i bakterii z grupy coli.
1:2014-12/A1:2017- i . B :
04 Czesc 1: Metoda filtracji membranowe;
4, Escherichia coli do badania wod o matej ilosci
mikroflory towarzyszgcej
Jakos¢ wody. Wykrywanie i
B Paciorkowce PN-ISO 7899- oznaczanie iloSciowe enterokokow
) katowe/Enterokoki 2:2004 katowych. Czgs¢ 2: Metoda filtracji
membranowej
Ogdlna liczba . b m g s
. o Jakos¢ wody. Oznaczanie ilosciowe
6. | mikroorganizméw w mikroorganizmoéw zdolnych d
e ® P EN 150 wzrostu gi:eélan\itzo élny: Iiczob
Ogéina liczba 6222:2004 - i
. w2 kolonii metodg posiewu na agarze
7s mikroorganizmow w . —_——
2212°G ywezy
Jakosé wody. Wykrywanie i
8 Pseudomonas PN-EN ISO oznaczanie ilosciowe Pseudomonas
’ aeruginosa 16266:2009 aeruginosa. Metoda filtracji
membranowe;j
9 H PN-EN ISO Jakos¢ wody. Oznaczanie pH
: P 10523:2012 (metoda potencjometryczna)
. Jakos¢ wody.
Preguednest Oznaczanie przewodnosci elekirycznej
10. | elektryczna wiasciwa | PN-EN 27888:1999 PIZEWOLTROs yeznel
W 25°C wiasciwe]
(metoda konduktometryczna)
N PN-EN 1SO 7027- Jakos’c’ wody - Ozn.ac’zgme metnosci -
11. Metnosc¢ ) Czesc¢ 1: Metody ilosciowe (metoda
1:2016-09
nefelometryczna)
PN-EN ISO
12 Haiwa 7887:2012 Jakos¢ wody. Badanie i oznaczanie
) +Ap1:2015-06 barwy(metoda spektrofotometryczna)
Metoda C
13, Smak PB-11/PCh Oznaczanie smaku i zapachu (metoda
organoleptyczna)
14. Zaipic PB-11/PCh Oznaczanie smaku i zapachu (metoda
organoleptyczna)
PB-8/PCh na :
. Oznaczanie chloru wolnego (metoda
15. Chlor wolny podstawie testu spektrofotometryczna)
HACH nr 8021 E y
PB-6/PCh na o
. Oznaczenie jonu amonowego (metoda
16. Jon amonu podstawie testu spektrofotometryczna)
HACH nr LCK 304 P y
i tand d
17. Azotany PN-82/C-04576.08 Oznaczenie azotanéw (metoda
spektrofotometryczna)
0 5 :
18. Azotyny PN-82/C-04576.08 2naczefie azolynow{nEloe
spektrofotometryczna)
FUASSHIPH T Oznaczenie zelaza ogodlnego (metoda
19. Zelazo ogodlne podstawie testu goineg

HACH nr 8149

spektrofotometryczna)




PB-3/PCh na :
; Oznaczenie manganu (metoda
20. Mangan podstawie testu spektrofotometryczna)
HACH nr 8149 P eiryez
Jakos¢ wody - Oznaczanie
21. | Twardoséogéina | PN-ISO6059:1999 | Sumarycznejzawartosci wapnia i
| magnezu - Metoda miareczkowa z
EDTA
PN-77 C- - Keaagon .
22, Temperatura 045841977 Woda i Scieki - Pomiar temperatury
Jakosé — Pobi i 6 -
e e
wody do badar PN-ISO 5667- o o EOR -
23. ’ pobierania prébek wody do picia ze
organoleptycznych i 5:2017-10 . o ;
. : stacji uzdatniania i z systemow
fizykochemicznych :
dystrybucji.
FUUEEnIE PIoLEk PN-EN ISO Jakos¢ wody — Pobieranie probek do
24. wody do badan ) e : :
: . . 19458:2007 analiz mikrobiologicznych
mikrobiologicznych

Uzasadnienie

W dniu 2 grudnia 2021 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie

wptynat  wniosek Prezesa Wodociggéw i Kanalizacji Krzeszowice Sp. z o.0.

ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice w sprawie zatwierdzenia udokumentowanego

systemu jakosci prowadzonych badarn wody w Laboratorium Wodociggéw i Kanalizagji

Krzeszowice Sp. z o.0. ul. Krakowska 85; 32-065 Krzeszowice na rok 2022, w zakresie

parametrow okreslonych w ww. wniosku .

Do wniosku dotgczono nastepujgce dokumenty:

- Wykaz parametréw fizykochemicznych i
z metodami badawczymi;

— Charakterystyka metod badawczych;

— Badania migdzylaboratoryjne SILESIALAB 2021 r. (I Runda):;

— Badania biegtosci program QWAS — badania mikrobiologiczne;

— Przyktadowe sprawozdanie z badan;

- Wykaz osob posiadajgcych uprawnienia do autoryzacij;

— Dokumenty z monitorowania poprawnosci wykonywanych badan:

— Lista pracownikéw WIiK Krzeszowice Sp. z 0.0 upowaznionych do pobierania probek
wody wraz z za$wiadczeniami udziatu w szkoleniu pobierania probek wody do badan
fizykochemicznych i mikrobiologicznych

— Zestaw wynikéw i oceny badan biegtosci.

parametrow mikrobiologicznych wraz

W dniu 15 grudnia 2021 r. przeprowadzona zostata kontrola przedmiotowego laboratorium.
Dla kazdej metodyki badawczej przeanalizowano dokumentacje dotyczgcy realizaci
| zapisow badan. Podczas kontroli sprawdzono i potwierdzono, ze charakterystyki metod
badawczych stosowanych w fizykochemicznych badaniach wody w zakresie precyzji,
poprawnos$ci, granicy wykrywalnosci, granicy oznaczalnosci i niepewnosci sg zgodnie
z zatgcznikiem nr 6 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Laboratorium wykonuje kontrole wewnetrzng i posiada z niej zapisy dla kazdego
wnioskowanego parametru. Po wykonaniu badan wydawane jest sprawozdanie z badan,
ktore zawiera wszystkie elementy wymagane zapisem normy PN-EN ISO/IEC 17025.




W laboratorium zatrudniony jest wykwalifikowany personel — badania wykonuja osoby
posiadajace zaswiadczenie potwierdzajgce przeszkolenie w zakresie pobierania probek
wody do badan fizykochemicznych i mikrobiologicznych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarfny w  Krakowie, po przeanalizowaniu
I zweryfikowaniu przedtozonych do wgladu dokumentéw podczas kontroli sanitarnej w dniu
15 grudnia 2021 r. uznat, ze brzedstawiony system jakosci prowadzonych badan wody jest
zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN-ENISO/IEC 17025 i orzekt jak w sentenciji.

Pafistwowy Powiatowy
inspektor Saattarny w Krakowie

o viC

. med. Ewa Wierciriskc

(pieczec i podpis osoby upowaznionej

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Matopolskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego z siedzibg w Krakowie (ul. Pradnicka 76) za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspekiora
Sanitarnego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

W korespondenciji nalezy powotywac sie na numer niniejszej decyzji.
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