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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie, na podstawie art. 12 ust. 4,
art. 12a ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.), § 9 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294 ze zm. ) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
28 listopada 2022 r. (uzupetnionego w dniu 2 grudnia 2022 r.) Prezesa spétki Zaktady
Wodociagi i Kanalizacja Krzeszowice sp. z 0. 0, z siedzibg w Krzeszowicach,
ul. S. Czycza 2 w sprawie zatwierdzenia na rok 2023 udokumentowanego systemu jakosci
prowadzonych badan wody

zatwierdza na rok 2023
udokumentowany system jakosci prowadzonych badan wody, zgodny z wymogami
zawartymi w aktualnej normie PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Wodociggow
i Kanalizacji Krzeszowice sp. o. o, zlokalizowanym w Krzeszowicach przy
ul. S. Czycza 2, w zakresie pobierania prébek wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi oraz badanych parametrow, tj.:

Tabela 1.
L.p. Nazwa wskaznika Numer metody Tytul metody
1 H PN-EN ISO Jakos¢ wody. Oznaczanie pH
- |P 10523:2012 (metoda potencjometryczna)
Przewodnosé Jakos¢ wody. Oznaczanie
Y s PN-EN L . f
2. | elektryczna wtasciwa 27888:1999 przewodnosci elektrycznej wtasciwej
w 25°C ' (metoda konduktometryczna)
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Administratorem Danych jest PSSE w Krakowie. Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i
uprawnieniach oséb, ktérych dane sa przetwarzane dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Krakowie




PN-EN ISO 7027-

Jakos¢ wody - Oznaczanie metnosci -

3. | Metnosc¢ 1:2016-09 Czes¢ 1: Metody ilosciowe (metoda
' nefelometryczna)
PN-EN ISO
1 | B 7887:2012 Jako$¢ wody. Badanie i oznaczanie
’ +Ap1:2015-06 barwy(metoda spektrofotometryczna)
Metoda C
5. | Azotany PN-82/C-04576.08 Oznaczenie azotanoéw (metoda
spektrofotometryczna)
PB-15/PCh na
podstawie testu Oznaczenie azotynow (metoda
5. | Pestyny Spectroquant nr spektrofotometryczna)
1.14776
PB-16/PCh na
R [ T re— podstawie testu Oznaczenie jonu amonowego (metoda
’ y Spectroquant nr spektrofotometryczna)
1.14752
PB-2/PCh na . .
. . i Oznaczenie zelaza ogodlnego (metoda
8. | Zelazo ogdlne podstawie testu spekirofatometryczna)
HACH nr 8008 ‘ Y
PB-3/PCh na )
. Oznaczenie manganu (metoda
9. | Mangan podstawie testu spekirofotometryczna)
HACH nr 8149 P b
Jakos¢ wody - Oznaczanie
10. | Twardos¢ ogoina PN-ISO 6059: 1999 | SUMmaryezne] zawartosci wapnia |
magnezu - Metoda miareczkowa z
EDTA
- - PN-EN ISO 9308- | Jako$é wody. Oznaczanie ilosciowe
11. | Bakterie grupy coli (NPL y
grupy coli (NPL) | 5.2014-06 Escherichia coli i bakterii z grupy coli.
L ) PN-EN ISO 9308- | Czesé 2: Metoda najbardziej
12. | Escherichia coli (NPL) 9-9014-06 prawdopodobne; liczby.
PN-EN ISO 9308- iy N
13. | Bakterie grupy coli 1:2014- caKospavad) = LRasEanic llaxdiogs
. Escherichia coli i bakterii grupy coli --
12/A1:2017-04 i g ; s :
Czes¢ 1: Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308- o L g
-y : _ do badania wod o matej ilosci
14. | Escherichia coli 1:2014- ey SN
12/A1:2017-04 y yszace]
Jakos¢ wody. Wykrywanie i
oznaczanie ilosciowe enterokokéw
15. | Enterokoki katowe PN-EN ISO 7899- | | -lowych. Czesé 2: Metoda filtracii
2:2004
' membranowe).
Jakos¢ wody. Oznaczanie ilosciowe
Bading fiazki mikroorganizméw zdolnych do wzrostu.
16 m?kroorganizméw o PN-EN ISO Okreslanie ogolnej liczby kolonii
3642 °C po 48 h 6222:2004 ;ndeztsﬁzzz%slewu na agarze
Jakos¢ wody. Oznaczanie ilosciowe
Ogodlna liczba PN-EN 1SO mikroorganizmoéw zdolnych do wzrostu.
17. | mikroorganizmow w 6222-2004 Okreslanie ogdlinej liczby kolonii

22+2°Cpo72h

metodg posiewu na agarze
odzywczym.
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Jakos¢ wody -- Wykrywanie i
18. Pseuofomonas PN-EN ISO oznaczanie ilosciowe Pseudomonas
aeruginosa 16266:2009 aeruginosa - Metoda filtracji
membranowej

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2022 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Krakowie wptynat wniosek Prezesa spotki Wodociagow i Kanalizacji Krzeszowice

Sp. z 0. 0., z siedzibg w Krzeszowicach, ul. Krakowska 85 (uzupetniony w dniu 2 grudnia

2022 r.) w sprawie zatwierdzenia na rok 2023 udokumentowanego systemu jakosci

prowadzonych badan wody w Laboratorium Wodociagow i Kanalizacji Krzeszowice

Sp. z 0.0, z siedzibg w Krzeszowicach przy ul. S. Czycza 2 (dalej WiK) na rok 2023,

zgodnego z wymogami zawartymi w aktualnej normie PN-EN ISO/IEC 17025, w zakresie

parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych wyszczegolnionych we wniosku.

We wniosku z dnia 29 listopada 2022 r. Prezesa spétki WiK sp. z 0.0 wyszczegolnione byty

parametry zawarte w Tabeli 1 oraz parametry dodatkowe, tj.: chlor wolny, zapach i smak.

Po dokonaniu przez pracownika Oddziatu Laboratoryjnego Badania Wody Wojewodzkiej

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw analizy

przestanej dokumentacji oraz przeprowadzonej, w dniu 20 grudnia 2022 r. przez

przedstawicieli inspekcji sanitarnej kontroli laboratorium w siedzibie Laboratorium WiK

Krzeszowice sp. z 0. o. ul. Czycza 2 w celu zatwierdzenia systemu jakosci badan

w zakresie parametréw zawartych w Tabeli 1. stwierdzono, co nastepuije:

1. Laboratorium nie posiada akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, posiada wdrozony
system jakosci zgodnie z aktualng normg PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium wykonuje
badania w ramach kontroli wewnetrznej jakosci wody z urzadzen wodociagowych, ktérych
uzytkownikiem jest Wodociag i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Krzeszowicach oraz probek wody
na zlecenie Klienta zewnetrznego.

2. Badania fizykochemiczne wykonywane sg na podstawie polskich norm, wiasnych
procedur badawczych lub na podstawie testow HACH i Spectroquant. Badania
mikrobiologiczne wykonywane sg na podstawie ostatnich aktualnych wydan norm
polskich, o ktérych mowa w zatgczniku nr 6 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Temperatura, pobieranie prébek wody do badan organoleptycznych i fizykochemicznych,
pobieranie probek wody do badar mikrobiologicznych nie sg ujete w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi jako parametr wymagajgcy zatwierdzenia.

3. Poprawnos¢ wykonywania badan zaréwno mikrobiologicznych jak i fizykochemicznych
zostata potwierdzona w badaniach biegtosci. Uzyskane z-score dla kazdego parametrow
byto <2 i >-2, wszystkie wyniki ocenione zostaly jako zadowalajgce. Organizatorzy badan
biegtosci posiadaja akredytacje PCA na norme PN-EN ISO/IEC 17043.

4. Kontrolowane laboratorium przedtozyto do wgladu wyliczenia dla charakterystyk metod
badawczych stosowanych w fizykochemicznych badaniach wody. Wszystkie wyliczenia sg
zgodnie z zatgcznikiem nr 6 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5. Zapach i smak wykonywane sg w oparciu o Procedura Badawcza PB-11/PCh z dnia
28.09.2020 wyd. 1 ,Analizy sensoryczna — ocena zapachu i smaku wody”. Procedura
powotuje sig na norme PN-EN 1622:2006, jednak nie odzwierciedla wszystkich zapiséw
normy. Laboratorium wykonuje oznaczenia zapachu i smaku w laboratorium metoda
uproszczong, parzystg wyboru niewymuszonego - norma badawcza poleca podawac na
sprawozdaniu z badan informacje o liczbie oceniajacych, temperature badania, date
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i godzing oraz wode odniesienia. Natomiast tych danych nie ma na przedtozonych
sprawozdaniach z badan.

6. Nie przedtozono wynikow badan biegtosci dla chloru wolnego, smaku i zapachu — jest to
wymagane do zatwierdzenia systemu jakosci badan. Zatwierdzenie tych parametrow
poprzez potwierdzenie kompetencji jego wykonywania moze nastgpi¢ dopiero po
otrzymaniu zadowalajgcych wynikéw badan biegtosci.

Reasumujgc, Laboratorium Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0. o. ul. Czycza 2, 32-065

Krzeszowice w zakresie badan laboratoryjnych spetnia wymagania prawne dla

wnioskowanych parametréw i metodyk, za wyjatkiem chloru ogdinego. smaku. zapachu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, po przeanalizowaniu
i zweryfikowaniu przedtozonych do wgladu dokumentéw podczas kontroli sanitarnej w dniu
20 grudnia 2022 r. uznat, ze przedstawiony system jakosci prowadzonych badan wody
w zakresie parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych okreslonych w Tabeli 1. jest
zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN-ENISO/IEC 17025 i orzekt jak w sentencji.

Panistwowy Powiato
inspektor S@jémv W KJZ&X}WIE

dr n.fhed. Ewa mska

(pieczec i podpis osoby upowaznionej

Pouczenie:

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Matopolskiego Panstwowego \Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego z siedzibg w Krakowie (ul. Pradnicka 76) za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o
zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

W korespondencji nalezy powotywac sie na numer niniejszej decyzji.

wyk: Barbara Paluch tel. 12 412 34 41 wew. 113
Otrzymuija:
1. Adresat
2. aa
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